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EXCLUSIVAMENTE PARA USO DENTÁRIO

INSTRUÇÕES DE USO
Agulha endodôntica para irrigação do canal radicular

Aplicável para:

BNSTNIRD2230G TruNatomy® Irrigation Needle x40

BNSDSIN52230G Irrigation Needle x5

BNSDSIND2230G Irrigation Needle x40

1) INDICAÇÃO
Irrigação do canal radicular.

2) PROPRIEDADES
Cânula flexível com abertura radial para ejeção de líquido ao longo das paredes do canal.

3) INSTRUÇÕES DE USO
Preparação

1) Abra a embalagem puxando ao longo do entalhe pré-cortado previsto para tanto.
2) Preencha a seringa com uma das soluções de irrigação compatíveis: hipoclorito de sódio estabilizado até

6%, EDTA 17%, Digluconato de clorexidina 2%, Ácido cítrico até 40%, Dual Rinse® HEDP. Certifique-se de
que a solução de irrigação seja armazenada adequadamente para evitar a formação de cristais que possam
bloquear a ventilação da agulha.

3) Insira a parte “Trava segura” da agulha no nariz macho da seringa Luer-Lock previamente preenchida e trave
a agulha girando-a no sentido horário.

4) Certifique-se de que a agulha esteja firmemente travada na seringa e expulse qualquer ar residual da seringa.
5) Identifique as 4 marcas de profundidade na cânula (18 mm, 19 mm, 20 mm e 22 mm). Um batente pode ser

usado para definir o comprimento de trabalho.
6) Antes de entrar no canal, verifique a pressão necessária no cilindro da seringa para criar dois jatos iguais

saindo da agulha. Esta etapa também permite controlar a fluidez da solução de irrigação.
Irrigação

7) Comece a irrigar a câmara pulpar e insira suavemente a cânula no orifício do canal. Dobre previamente a
ponta para facilitar o acesso aos dentes posteriores.

8) Use um arquivo de reconhecimento para criar um caminho de canal liso.
9) Determine o comprimento de trabalho e irrigue novamente com 1 ou 2 ml.
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10) Use sua sequência de modelagem. Via de regra, após cada instrumento ativo utilizado na sequência, irrigue 
com 1 ou 2 ml de solução, verifique a permeabilidade e irrigue novamente para eliminar detritos. Certifique-
-se de que a cânula possa se mover livremente para garantir um fluxo de retorno constante da solução de 
irrigação.

11) Como enxague final, recomenda-se lavar o canal com EDTA seguido de hipoclorito de sódio.
12) Após o uso, desconecte a cânula e descarte-a de acordo com os regulamentos locais.

4) PRECAUÇÕES
Verifique o comprimento do canal a ser irrigado e use as marcações de comprimento de 18, 19, 20 e 22 mm 
para garantir o posicionamento adequado da agulha. Certifique-se de que a agulha possa se mover livre-
mente para garantir um fluxo constante de retorno do líquido de irrigação.

5) SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO COMPATÍVEIS
Hipoclorito de sódio estabilizado até 6%, EDTA 17%, Digluconato de clorexidina 2%, Ácido cítrico até 40%, 
Dual Rinse® HEDP.

6) REAÇÕES ADVERSAS
Nenhuma conhecida.

7) CONTRAINDICAÇÕES
Nenhuma conhecida.

8) MENSAGENS DE ALERTA
Dispositivo de uso único. Não reutilize.

9) ARMAZENAMENTO
Mantenha longe da luz direta.

10) VALIDADE
5 anos. Não use o produto após o prazo de validade.

11) DESINFECÇÃO, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO
Este produto foi fabricado em condições de sala limpa. Está pronto para o uso. Não esterilize antes de usar.

12) DESCARTE
Descarte cada cânula de acordo com a regulamentação local.
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PD Dental EU
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França
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Número do lote

Data de validade

Consulte as instruções de uso

Mantenha ao abrigo da luz do sol

Não esterilizado

Não reutilize

Ponto Verde

Representação Autorizada da UE

Data de fabricação

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão dessas Instruções de uso com o produto adquirido indicado na 
embalagem.
Para obter, sem custos, essas Instruções de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 
0800 771 2226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

Importado por:
Sirona Dental Com. Prod. e Sist. Odont. LTDA
Rua Senador Carlos Gomes De Oliveira, 863
CEP 88104-785 – São José/SC – Brasil
CNPJ. 12.483.930/0001-22 – Indústria Brasileira
SAC 0800-771-2226 / (11) 3046-2222 (Brasil) - www.dentsplysirona.com.br
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ANVISA Nº : 

 https://bulario.dentsplysirona.com.br

1100-ARTECCO0582 - Rev00


