
 

 

GATES  
Brocas de Aço Inoxidável Não Estéreis                  Instruções de Uso

 

 

 
 

Importado por: 
DENTSPLY Indústria e Comércio Ltda. 
Rua José Francisco de Souza, 1926 – Distrito Industrial – CEP 13633-412 - 
Pirassununga-SP – CNPJ 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira 
www.dentsply.com.br – SAC: 0800 771 2226 (Somente no Brasil) 
Responsável Técnico: Luiz Carlos Crepaldi – CRQ-SP: 04208396 
Registro ANVISA nº 80196880354 
 
1100-ARTECCO0097 – Rev00 

 

Apresentação: 

As Brocas Gates são fornecidas em blísteres plásticos com 6 unidades de brocas de aço inoxidável não estéreis, em cada blíster. 

 

BROCAS GATES NÃO ESTÉREIS 

V01 0180 019 001 – Broca Gates Não Estéreis Antaeos, Número 1, Comprimento 19mm, Tamanho 050 

V01 0180 019 002  – Broca Gates Não Estéreis Antaeos, Número 2, Comprimento 19mm, Tamanho 070 

V01 0180 019 003 – Broca Gates Não Estéreis Antaeos, Número 3, Comprimento 19mm, Tamanho 090 

V01 0180 019 004 – Broca Gates Não Estéreis Antaeos, Número 4, Comprimento 19mm, Tamanho 110 

V01 0180 019 005 – Broca Gates Não Estéreis Antaeos, Número 5, Comprimento 19mm, Tamanho 130 

V01 0180 019 006 – Broca Gates Não Estéreis Antaeos, Número 6, Comprimento 19mm, Tamanho 150 

V02 0180 019 001 – Broca Gates Não Estéreis Beutelrock, Número 1, Comprimento 19mm, Tamanho 050 

V02 0180 019 002  – Broca Gates Não Estéreis Beutelrock, Número 2, Comprimento 19mm, Tamanho 070 

V02 0180 019 003 – Broca Gates Não Estéreis Beutelrock, Número 3, Comprimento 19mm, Tamanho 090 

V02 0180 019 004 – Broca Gates Não Estéreis Beutelrock, Número 4, Comprimento 19mm, Tamanho 110 

V02 0180 019 005 – Broca Gates Não Estéreis Beutelrock, Número 5, Comprimento 19mm, Tamanho 130 

V02 0180 019 006 – Broca Gates Não Estéreis Beutelrock, Número 6, Comprimento 19mm, Tamanho 150 

V03 0180 019 001 – Broca Gates Não Estéreis Zipperer, Número 1, Comprimento 19mm, Tamanho 050 

V03 0180 019 002  – Broca Gates Não Estéreis Zipperer, Número 2, Comprimento 19mm, Tamanho 070 

V03 0180 019 003 – Broca Gates Não Estéreis Zipperer, Número 3, Comprimento 19mm, Tamanho 090 

V03 0180 019 004 – Broca Gates Não Estéreis Zipperer, Número 4, Comprimento 19mm, Tamanho 110 

V03 0180 019 005 – Broca Gates Não Estéreis Zipperer, Número 5, Comprimento 19mm, Tamanho 130 

V03 0180 019 006 – Broca Gates Não Estéreis Zipperer, Número 6, Comprimento 19mm, Tamanho 150 

 

Embalagem sortida (01 unidade de cada tamanho) 

V01 0180 019 300 – Broca Gates Não Estéreis Antaeos, Número 1 a 6, Comprimento 19mm, Tamanho 050 a 150 

V02 0180 019 300 – Broca Gates Não Estéreis Beutelrock, Número 1 a 6, Comprimento 19mm, Tamanho 050 a 150  

V03 0180 019 300 – Broca Gates Não Estéreis Zipperer, Número 1 a 6, Comprimento 19mm, Tamanho 050 a 150 

Composição 

As Brocas de Aço Inoxidável Não Estéreis Gates foram projetadas com uma parte ativa de aço inoxidável DIN 1.4197, uma ponta 
inativa não cortante e uma haste com ponto de ruptura, para o caso de o instrumento fraturar poder ser removido facilmente. 

Indicações de Uso 

Os instrumentos Brocas Gates, Gates Kendo® e Peeso são utilizados para o alargamento da parte coronal do canal radicular, 
preparação da entrada do canal radicular e/ou preparo para colocação de pinos intraradiculares ou núcleos com extensão intracanal. 

Os instrumentos Brocas Gates, Gates Kendo® e Peeso devem ser utilizados apenas por profissionais (dentistas treinados) em 
ambientes hospitalares, clínicas ou consultórios odontológicos. 

Contraindicações 

Não aplicável. 
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Advertências 

• Os instrumentos Brocas Gates, Gates Kendo® e Peeso devem ser utilizados apenas por profissionais (dentistas treinados) em 
ambientes hospitalares, clínicas ou consultórios odontológicos. 

• Para a utilização dos instrumentos, sempre proceder com os processos de limpeza, desinfecção e esterilização. 

• A utilização de instrumentos ou aplicação de métodos não validados pelo fabricante é de inteira responsabilidade do usuário. 

Precauções 

Sempre utilizar luvas, óculos e máscara de proteção ao manusear instrumentos contaminados. 

Efeitos Adversos 

Não se aplica. 

Instruções Passo a Passo 

As Brocas Gates, Gates Kendo® e Peeso são usadas principalmente para expandir a entrada do canal radicular para melhor preparo 
do canal radicular e para moldá-lo para receber um acesso ideal ao canal radicular para posterior preparação. O dispositivo também 
é usado para a remoção de Gutta-percha do canal radicular e aplicado como broca piloto para preparar o canal radicular para 
receber um pino radicular. 

Os instrumentos Brocas Gates, Gates Kendo® e Peeso facilitam o acesso à porção apical da raiz (remoção da obstrução dentária e 
acesso mais direto). Eles são usados com um micromotor e um contra-ângulo para aumentar a porção reta da entrada do canal 
radicular (velocidade de rotação: 800 a 1200 rpm). 

Todos os instrumentos devem ser limpos, desinfetados e esterilizados antes da utilização. A limpeza e desinfecção são pré-requisitos 
da esterilização. 

 

ESTERILIZAÇÃO 

• Esterilize os instrumentos em embalagem estéril em esterilizador a vapor em conformidade com DIN EN 13060 ou DIN EN 
285, ANSI AAMI ST79.  

• A temperatura máxima de esterilização 138°C não deve ser ultrapassada. 
• O fabricante recomenda as seguintes condições: 

 

Procedimento de esterilização Temperatura de esterilização Tempo de esterilização (mínimo) 

Vácuo fracionado/Método pré-vácuo 134°C 3 minutos 

Vácuo fracionado/Método pré-vácuo 121°C 20 minutos 

Método gravitacional 134°C 5 minutos 

Método gravitacional 121°C 60 minutos 

 

Cuidados de Conservação 

As brocas devem ser armazenadas e transportadas em temperatura entre 0°C e 30°C, umidade relativa entre 50-60% e protegidas 
da radiação solar direta. 

Após a esterilização, os instrumentos devem ser armazenados na embalagem de esterilização e mantidos em locais secos e limpos. 

 

SOMETE PARA USO ODONTOLÓGICO 

Lote: Vide Rótulo do Produto 

Prazo de Validade: 10 anos. 


