
06133000000 - CONDICIONADOR DENTAL GEL 3ML, conteúdo: 1 seringa contendo 3ml + 1 ponta aplicadora
06133130000 - KIT CONDIC DENTAL GEL 3ML 3 UN, conteúdo: 3 seringas contendo 3ml + 3 pontas aplicadoras

Ácido Fosfórico; Surfactante; Aerosil 200; Água deionizada e Pigmento.

O Condicionador Dental é um Gel à base de ácido fosfórico na concentração de 37%, espessado com Sílica Coloidal. Indicado 
para Condicionamento ácido de esmalte e dentina para promover adesão em procedimentos restauradores diretos e indiretos 
com compósitos ou em procedimentos preventivos de selamento de cicatrículas e fissuras.

EVITE O CONTATO DO GEL DE ÁCIDO FOSFÓRICO COM OS TECIDOS BUCAIS, OLHOS E PELE. SE OCORRER UM CONTATO 
ACIDENTAL, LAVAR A ÁREA AFETADA ABUNDANTEMENTE COM ÁGUA E PROCURAR ORIENTAÇÃO MÉDICA. 
NÃO INGERIR.
Havendo a necessidade de proteção pulpar adicional, utilizar Dycal previamente aos procedimentos de adesão.

1) Realizar uma rigorosa profilaxia dos dentes a serem tratados com pasta profilática ou com pasta obtida através da mistura de 
pedra pomes de granulação média e água. Não utilizar nesta etapa operatória produtos aromatizantes ou à base de 
fluoretos. Lavar, em seguida, abundantemente com água a fim de remover quaisquer traços dos agentes de limpeza.
2) Isolar os dentes a serem condicionados com roletes de algodão ou, se possível, para melhores resultados, com dique de 
borracha. Secá-los com ar livre de óleo.
3) Com um auxílio da ponta aplicadora, aplicar o condicionador ácido nas estruturas dentais em questão, mantendo-o em 
contato com esmalte por no mínimo 15 segundos e em dentina por no máximo 15 segundos.
4) Após o condicionamento, lavar abundantemente as superfícies com água, no mínimo pelo mesmo tempo utilizado no 
condicionamento, aspirando com um sugador de saliva para evitar que o paciente ingira o produto.
5) Quando da utilização de isolamento relativo, trocar os roletes de algodão e secar rigorosamente os dentes com ar por 10 a 
20 segundos. As áreas em esmalte adequadamente condicionadas apresentarão uma aparência fosca e esbranquiçada; isto 
não ocorrendo, repita o procedimento.
6) Evitar que a língua, saliva e tecidos moles entrem em contato com a superfície condicionada. Ocorrendo contaminação, 
repetir o procedimento, lavar e secar novamente.
7) Prosseguir com as operações de restauração ou selamento.
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Cuidados de Conservação

Não armazene a temperaturas superiores a 25°C. Após a utilização do produto, feche hermeticamente a respectiva embalagem. 
A umidade pode ter efeitos adversos nos cimentos de ionômeros de vidro. Cristais com efeito secante protegerão o pó, 
absorvendo a umidade da garrafa, contudo, ao adquirirem uma cor rosa, perdem o efeito, pelo que não deve, de forma alguma, 
voltar a utilizar esse pó. Não utilize após a validade indicada na embalagem.

Nº do Lote: Vide Rótulo.
Prazo de Validade: 36 meses.
Uso Único. Uso Profissional.
Proibido Reprocessar.

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão destas instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.
Para obter gratuitamente estas instruções de uso em formato impresso, solicite nosso atendimento pelo telefone 0800 771 2226
(somente Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com
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06133000000 - GEL ACONDICIONADOR DENTAL 3ML, contenido: 1 jeringa conteniendo 3ml + 1 punta aplicadora
06133130000 - KIT CONDIC DENTAL GEL 3ML 3 UN, contenido: 3 jeringas conteniendo 3ml + 3 puntas aplicadoras

Ácido Fosfórico; Surfactante; Aerosil 200; Agua deionizada y Pigmento.

El acondicionador dental es un gel a base de ácido fosfórico en la concentración de 37%, espesado con Sílice Coloidal. Indicado
para acondicionamiento ácido de esmalte y dentina para promover la adhesión en procedimientos restauradores directos e indirectos
con compuestos o en procedimientos preventivos de sellado de fosas y fisuras.

EVITE EL CONTACTO DEL GEL DE ÁCIDO FOSFÓRICO CON LOS TEJIDOS BUCALES, OJOS Y PIEL. SI OCURRIERA UN CONTACTO
ACCIDENTAL, LAVAR EL ÁREA AFECTADA ABUNDANTEMENTE CON AGUA Y BUSCAR ORIENTACIÓN MÉDICA.
NO INGERIR.
En caso de necesidad de protección pulpar adicional, utilizar Dycal previamente a los procedimientos de adhesión.

1) Realizar una rigurosa profilaxis de los dientes a tratar con pasta profiláctica o con pasta obtenida a través de la mezcla de
piedra pomos de granulación media y agua. No utilizar en esta etapa operativa productos aromatizantes oa base de
fluoruros. Lavar a continuación, abundantemente con agua para quitar cualquier traza de los agentes de limpieza.
2) Aislar los dientes a ser acondicionados con rodillos de algodón o, si es posible, para mejores resultados, con dique de
goma. Secarlos con aire libre de aceite.
3) Con una ayuda de la punta aplicadora, aplicar el acondicionador ácido en las estructuras dentales en cuestión, manteniéndolo en
contacto con esmalte por lo menos 15 segundos y en dentina por un máximo de 15 segundos.
4) Después del acondicionamiento, lavar abundantemente las superficies con agua, al menos al mismo tiempo utilizado en el
acondicionamiento, aspirando con un aspirador de saliva para evitar que el paciente no ingiera el producto.
5) Cuando el uso de aislamiento relativo, cambiar los rodillos de algodón y secar rigurosamente los dientes con aire por 10 a
20 segundos. Las áreas en esmalte adecuadamente condicionadas presentarán una apariencia mate y blanquecina; este
no ocurriendo, repita el procedimiento.
6) Evitar que la lengua, la saliva y los tejidos blandos se pongan en contacto con la superficie condicionada. En caso de 
contaminación, repetir el procedimiento, lavar y secar de nuevo.
7) Continuar con las operaciones de restauración o sellado.
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Cuidados de Conservación

No almacene a temperaturas superiores a 25 ° C.
Después de utilizar el producto, cierre el envase de forma hermética. La humedad puede tener efectos adversos en los cementos
de ionómeros de vidrio. Los cristales con efecto secante protegerán el polvo, absorbiendo la humedad de la botella, sin embargo, al 
adquirir un color rosa, pierden el efecto, por lo que no debe, de ninguna manera, volver a utilizar ese polvo. No utilice después de la 
fecha de caducidad indicada en el embalaje.

Nº de lote: Véase la etiqueta.
Plazo de validez: 36 meses.
Uso profesional exclusivo
No reprocesar.

ATENCIÓN: Verifique la correlación de la versión de estas instrucciones de uso con el producto comprado indicado en el paquete.
Para obtener estas instrucciones de uso de forma gratuita en formato impreso, solicite nuestro servicio llamando al 0800771 2226
(Solo en Brasil) o por correo electrónico a atendimento@dentsplysirona.com

Español
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