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Duceram® Kiss

Indicações de uso
Duceram Kiss é indicado para revestimento

de estruturas metálicas e moldagens para o

preparo de coroas e pontes.

Informações do Produto
• Duceram Kiss é um material cerâmico de alta 

fusão para revestimento de coroas e pontes com 

estruturas feitas de ligas metálicas com faixa CTE 

de 13,8–15,4 μm/m · K (25–600°C).

Contraindicações

• Adequado apenas para as indicações listadas
acima

• Duceram Kiss é contraindicado em caso de 

bruxismo ou outros tipos de parafunção.

• Além disso, Duceram Kiss é contraindicado

em situações onde a dimensão interoclusal é

insuficiente.

Advertências
Efeitos colaterais indesejados desses produtos 

médicos são extremamente raros, caso o 

processamento e a aplicação sejam adequados. No 

entanto, reações imunológicas (por exemplo, 

alergias) e/ou percepções locais desagradáveis (por 

exemplo, irritação do paladar ou irritação da mucosa 

oral), no entanto, não podem ser completamente 

excluídas em princípio. Se você conhece algum 

efeito colateral indesejado – também em casos 

duvidosos –, por favor, comunique-nos.

Em caso de hipersensibilidade dos pacientes à 

porcelana de revestimento Duceram Kiss ou a um 

dos ingredientes, este produto odontológico não 

deve ser usado ou apenas usado sob estrita 

supervisão do dentista responsável.

Reações cruzadas ou interações conhecidas do 

produto médico com outros produtos médicos ou 

materiais existentes na boca devem ser levadas em 

consideração pelo dentista ao usar o produto 

médico.

Favor transmitir todas as informações mencionadas 

acima ao dentista responsável, ao processar este 

produto odontológico para um objeto fabricado 

individualmente. Notifique o dentista ou médico 

responsável sobre todos os fatores descritos acima se 

você usar este produto médico para uma construção 

personalizada.

• Não inale poeiras abrasivas

• O fluido da pasta é prejudicial se ingerido

Precauções
Ao trabalhar com esses materiais, certifique-se de 

cumprir as Instruções de Uso e as Fichas de Dados 

de Segurança (SDS) pertinentes.

• Apenas para uso profissional

Reações adversas

Não temos conhecimento de quaisquer riscos e/ou 
efeitos colaterais relacionados à porcelana de 
revestimento Duceram Kiss.

Dados técnicos

• CTE dentina: 13,0 µm /m·K (25 – 600°C)
• Cerâmica odontológica, tipo 1, classe 1 de acordo 

com DIN EN ISO 6872

• Liga metal-cerâmica, resistência à flexão e solubilidade 

química de acordo com DIN EN ISO 9693 / 6872

• Use apenas com ligas com temperatura solidus de 

pelo menos 1030 °C

Seleção de liga

• Duceram Kiss é compatível com ligas de ouro alto 

e ouro reduzido, bem como ligas não preciosas. 

Pergunte ao fabricante da liga sobre a composição 

da liga e o coeficiente de expansão térmica.

Se os tempos de resfriamento (abaixo) forem 

observados, ligas de ligação com CTE de 13,8–15,4 

µm/m · K (25–600°C) podem ser recomendadas.

Contraindicado

Sem têmpera/resfriamento de 
longa duração
3 min. têmpera/resfriamento de 

longa duração 

Contraindicado

< 13,8

13,8 a 14,5

14,6 a 15,4

> 15,4

Duceram Kiss não descolora em ligas que contêm 

prata. No entanto, é rrecomendado limpar os fornos 

cerâmicos e todos os suportes regularmente.
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Instruções gerais Duceram Kiss

Condições de transporte e armazenamento

• Proteja os líquidos de temperaturas negativas.

• Armazene pós e pastas protegidos da umidade.

Mantenha seco

Mantenha longe da luz solar

Qualquer incidente grave em relação ao produto 

deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade 

competente de acordo com os regulamentos 

locais.

Líquidos Combináveis

• Aglutinantes/Opacos em pó:

Ducera® Liquid B

Ducera® Liquid OCL universal
• Opacos em Pasta: 

Opaco de Pasta Fluida

• Porcelana do ombro:

Ducera® Liquid Quick
• Dentinas/Incisais, etc.: 

Ducera® Liquid SD 

Ducera® Liquid Form

Ducera® Liquid Blend

• Mancha/Esmalte:
Ducera® Liquid Stain mproved Dentsply

Sirona Universal Stain Liquid

• Fluido Isolante:

Ducera® Sep Isolating Fluid

Forno de cerâmica

Para obter melhores resultados, certifique-se de 
que as temperaturas e os tempos de queima 
necessários sejam observados rigorosamente. Se 
necessário, ajuste os parâmetros de queima do 
forno de cerâmica, conforme necessário.

Nomes / Explicações de 
materiais importantes

Power Chroma (PC 1-6)
Os Power Chromas são pós altamente cromáticos, 
fluorescentes e intensivos para ajustes individuais de 
tonalidade. Os power chromas podem ser usados 
para aumentar o croma nas áreas cervical, palatina
e oclusal. Os pós podem ser usados puros ou em 
uma mistura 1:1. Ao misturar os Power Chromas
com o Stand by você pode obter excelentes 
tonalidades para caracterizar a região se mamelos. 
A tabela de conversão de tonalidade serve como 
orientação.

Stand by
Pó multifuncional fortemente opalescente, quase
transparente. É possível usar o Stand by puro ou
misturá-lo com todos os outros pós do conceito Kiss.
Assim, o pó Stand by tem uma função chave.

Opal Effekt Sunrise/Opal Effekt Sunset
Pó de efeito opalescente para áreas incisais amarelas 
e alaranjadas/avermelhadas. Muito adequado para 
aumentar o croma na 2ª ou 3ª queima de dentina. O 
Sunset é usado principalmente para tons A, enquanto 
o Sunrise é usado principalmente para tons B. Ambos 
os pós podem ser diluídos usando Stand by.

Opal Effekt Sky /Opal Effekt Ocean
Pós de efeito opalescente para áreas incisais 
discretas e de azul intenso e profundo – podem ser 
diluídos usando Stand by.

Opal Effekt Fog
Pó de efeito opalescente para áreas incisais 
acinzentadas – pode ser diluído usando Stand by.

White Surface
Pó de efeito opalescente esbranquiçado para 
realçar cúspides oclusais na região posterior, bem 
como para cristas palatinas/linguais na região 
anterior – pode ser diluído utilizando Stand by.

Final Kiss
Pó corretivo transparente de baixa fusão (Final 
Kiss) – temperatura de queima 880°C.
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Tabela de conversão de tonalidade/Instruções de uso

Tabela 1: Tabela de conversão de cores, Duceram® Kiss

A roda de cores Kiss mostra rapidamente os pós certos para as diferentes tonalidades.

Composição Duceram Kiss

Pigmentos de cor: Aglutinante NE, Pasta Neutra < 
25,0% em peso Outras massas < 3,0% em peso 
Dentina, Incisal, Cinza & Flu interior, White Surface, 
Stand by, Transpa, Opal Effect, Opal Incisal, Ombro 
Porcelana, Ombro Final, Complemento de Porcelana 
(Correção), Power Chroma.

Componentes Adicionais: Para fluorescência 0 -
5% em peso de um Y2SiO6: Gd2O3: O pigmento 
CeO2 é usado.
SrCl2 < 1% em peso.

Preparação da estrutura
A estrutura deve ser projetada em uma pequena 

forma anatômica para suportar a porcelana e 

garantir uma espessura de camada uniforme do 

material de revestimento.

Use apenas cortadores de carboneto de tungstênio 

de corte transversal para terminar a estrutura. 

Recomenda-se o uso de ferramentas de remoção 

de lascas. O uso de pedras invariavelmente leva a 

sobreposições microscópicas, que por sua vez 

levam à formação de bolhas no material de 

revestimento cerâmico. Isto é particularmente 

verdadeiro para ligas macias (ligas biológicas sem 

cobre e sem paládio).

Após o acabamento com cortadores de carboneto 

de tungstênio, salvo recomendado em contrário pelo 

fabricante da liga, jatear as estruturas metálicas 

com alumina (100 – 150 µm) a uma pressão de 2 

bar (ligas não preciosas: até 4 bar e 250 µm de 

alumina).

Para evitar tensões na porcelana de revestimento 

Duceram Kiss, é necessário arredondar os cantos e 

arestas afiados da moldura.

Em seguida, as estruturas são limpas com vapor ou 

em banho ultrassônico limpo (ver fig. 1–4).

Tonalidade A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4

Sobreposição padrão

Opaco x x x x x x x x x x x x x x x x

Dentina x x x x x x x x x x x x x x x x

Incisal 1 2 3 3 5 1 1 4 6 1 5 5 6 2 4 4

Sobreposição individual

Opaco x x x x x x x x x x x x x x x x

Opaco Laranja Para caracterizar as regiões oclusal, cervical e palatina.

Opaco Branqueador Para dentes extremamente brilhantes/branqueados. Normalmente usado apenas em conjunto com dentinas branqueadas.

Opaco Gengiva Para aspectos gengivais.

Ombro SM/F SM 1 2 2 + 3 2 + 4 3 + 4 1 1 + 3 3 3 + 5 1 1 + 4 2 + 4 4 1 + 4 2 + 4 3 + 4

Dentina x x x x x x x x x x x x x x x x

Power Chroma 1 1 + 2 2 2 + 5 3 + 5 4 + 6 1 1 + 3 2 + 3 3 + 6 1 + 6 2 + 6 3 + 6 5 + 6 1 + 6 2 + 6 3 + 6

Power Chroma 2

Power Chroma 3

Power Chroma 4

Power Chroma 5

Power Chroma 6

Flu Interior 1 x x Mistura Mistura x x Mistura x Mistura x Mistura

Flu Interior 2 x x x x x

Opal incisal 1 x x Mistura Mistura x x Mistura Mistura Mistura Mistura Mistura

Opal incisal 2 x x x x x

SiO2 32 74

Al2O3 7 19

K2O 5 16

Na2O 1 11

Li2O 0 2

BaO 0 1

B2O3 0 4

CaO 0 3

TiO2 0 1

CeO2 0 6

Sb2O3 0 2

F 0 2

ZrO2 0 21

SnO2 0 37

P2O5 0 3
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Instruções de uso

Soldagem e soldagem a laser
Para estruturas metálicas de solda e solda a laser,
siga as instruções e notas abrangentes do
fabricante da liga.

Aplicando o opaco
Os opacos em pó Duceram Kiss cobrem a estrutura em uma 

camada de espessura uniforme na cor básica selecionada. 

Duas queimas de opacos são recomendadas tanto para a 

pasta quanto para o opaco em pó. Ao usar ligas com baixa 

faixa de fusão (ligas sem cobre e sem paládio, como 

BiOcclus Kiss), a primeira queima deve ser com a pasta 

neutra em vez do primeiro opaco. Quando a pasta neutra é 

usada, a temperatura para a primeira queima de opacos é 

reduzida para 900°C (se o tempo de queima for aumentado 

em 1 min). Isso serve para evitar a distorção da estrutura 

metálica. A pasta neutra não é adequada para o 

revestimento de estruturas não preciosas.

O opaco em pasta Duceram Kiss e a pasta neutra 

podem ser aplicados facilmente com um pincel 

padrão de opaco em pasta, sem diluir.

Se a pasta mudar de consistência ao longo do tempo 

e se tornar menos fácil de aplicar, a consistência 

original pode ser restaurada adicionando uma 

pequena quantidade de fluido opaco em pasta.

Alternativamente, a estrutura pode ser revestida com 

uma camada de fluido opaco em pasta muito fina.

Atenção: Use apenas quantidades muito pequenas 

de fluido opaco em pasta. Usar muito fluido opaco 

em pasta pode resultar em rachaduras e bolhas 

durante a queima do opaco.

O opaco em pó é misturado com o Ducera OCL 

universal liquid (ver fig. 5 – 6).

Para o processamento de ligas não preciosas recomenda-

se a aplicação do Aglutinante NE (pó/pasta). O Aglutinante 

Bonder é misturado com Ducera® Liquid B ou Ducera® 

Liquid OCL universal e aplicado na estrutura para cobri-la 

com uma camada fina uniforme. Em seguida, o 

Aglutinante NE é queimado a 980 °C, o que garante que 

ele seja sinterizado à estrutura de maneira homogênea e a 

vitrificação subsequente seja realizada de maneira 

uniforme. Isso, por sua vez, garante que a liga não 

preciosa se ligue de forma segura ao revestimento de 

cerâmica.

Observe também os parâmetros de processamento

para queima, que são especialmente ajustados para

ligas não preciosas (consulte dentsplysirona.com).

Linha Estética Básica
Na técnica de sobreposição padrão (opaco/dentina/incisal), 

revestimentos altamente estéticos podem ser criados em um 

tempo mínimo. Comece construindo o núcleo de dentina e, em 

seguida, use a técnica de cut-back para obter espaço para a 

camada incisal. Reconstrua a porção recortada da coroa com 

material incisalA isto se segue a primeira queima de dentina 

(ver tabela 2, 3). Completar o contorno original usando as 

dentinas e incisais apropriados. A isto se segue a segunda 

queima de dentina (ver tabela 2, 3) e o acabamento da 

restauração. Finalmente, segue-se a queima de esmalte (ver 

tabela 2, 3), que pode ser realizada com ou sem esmalte ou 

Dentsply Sirona Manchas universais para características 

especiais dos dentes (ver fig. 7–9).

Ombro de cerâmica
• Ao criar um ombro de cerâmica, use uma broca de 

carboneto para reduzir a margem da coroa de modo 

que termine 0,5 – 0,8 mm acima da parte mais baixa do 

chanfro ou borda. Além disso, certifique-se de que a 

margem da coroa afunile suavemente para evitar 

tensão no material cerâmico.

• Jateie a estrutura por dentro (especialmente a margem) 

e por fora com cuidado, conforme descrito inicialmente, 

e depois limpe a estrutura (limpador a vapor).

• Marque a borda da preparação com um lápis sem grafite e 

sele a matriz como de costume, por exemplo, com 

supercola.

• Aplique generosamente o isolamento cerâmico Ducera-Sep. 

Exponha o isolamento ao ar e aplique uma segunda camada.

• Misture o material da margem do ombro (SM 1–5) com o 

líquido de modelagem SD Quick. Depois complete a área da 

margem usando a porcelana da margem do ombro. Aplique a 

porcelana de margem no quarto cervical. Deixe o material 

secar, talvez usando uma fonte de calor, e levante a 

moldagem cuidadosamente da matriz. Asse a margem do 

ombro após a recomendação.

• A lacuna criada pelo encolhimento da cerâmica pode ser 

complementada por uma segunda queima ou após o 

esmalte usando os materiais finais da margem do ombro

(F-SM 1–5) (ver fig. 10 –12).

Linha Estética Individual

Com a técnica de sobreposição individual, os pós power

chroma e opal effect permitem criar restaurações de 

aparência natural e altamente sofisticadas. 
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A fase de têmpera deve ser omitida para todas as ligas não preciosas com um valor CTE de 14,2 µm/m·K

(25–600°C) ou inferior. O resfriamento do alívio de tensão até a temperatura base deve ser realizado 

independentemente do valor CTE. Siga também as recomendações dos fabricantes de ligas. Para 

compensar a baixa condutividade térmica das ligas não preciosas, recomenda-se aumentar a temperatura 

de queima ou estender o tempo de queima para todas as pontes com mais de cinco unidades.

Os valores indicados aqui são valores recomendados e servem apenas como sugestão. Desvios dos resultados 

de queima são possíveis. Os resultados da queima dependem da respectiva potência do forno e são devidos ao 

fabricante e à idade. Portanto, os valores recomendados devem ser adaptados individualmente a cada queima. 

Recomendamos um teste de queima para controlar o forno. Todas as indicações foram cuidadosamente 

elaboradas e testadas por nós, mas são transmitidas sem qualquer garantia.

Recomendações gerais para a queima

Tabela 2: Recomendações gerais de queima - Duceram® Kiss

Tabela 3: Recomendações de queima para ligas não preciosas – Duceram® Kiss

Com os Power Chromas, você pode primeiro revestir a 

estrutura com uma camada básica altamente cromática 

e fluorescente para obter características individuais de 

cor do dente. A isto se segue a construção da camada 

de dentina, como de costume.

Após o corte, complete a área incisal com o esmalte de

efeito opalescente correspondente e use, por 

exemplo,

Opal Effect Sky ou Ocean (nas áreas incisais) ou OE 

Sunrise ou Sunset (para as áreas cervical e corporal) 

como suplementos (ver fig. 13–18).

Pré-
aquecimento

°C

Tempo de 

secagem min

Taxa de 
aquecimento

°C/min

Temperatura 
final
°C

Tempo de 

espera min

Vácuo 

hPa

Têmpera

Queima de óxido Para obter mais detalhes, consulte as instruções de processamento para as respectivas 
ligas.

Programa 

de liga 

biológica

Pasta neutra 575 7:00 55 900 3:00 50 –
Opaco em pasta 575 7:00 55 900 3:00 50 –
Opaco em pó 575 5:00 55 900 3:00 50 –

Ligas 

convencionai

s

Op. em pasta 1+ 2 575 7:00 55 930 2:00 50 –
Op. em pó 1+ 2 575 5:00 55 930 2:00 50 –

Sem 

refrigeração 

de longa 

duração. 

kühlung

Exemplo: 

Degudent

Kiss

Margem 1 575 7:00 55 920 1:00 50 –
Margem 2 575 7:00 55 920 1:00 50 –
Dentina 1 575 6:00 55 910 1:00 50 –
Dentina 2 575 4:00 55 900 1:00 50 –
Esmalte 575 3:00 55 890 1:00 – –
Correção 575 4:00 55 880 1:00 50 –
Ombro Final 450 4:00 55 660 1:00 50 –

Refrigeração 

de longa 

duração a 

partir de CTE 

14,6 µm/m·K

Dentina 1 575 6:00 55 910 1:00 50 3 min/850 °C
Dentina 2 575 4:00 55 900 1:00 50 3 min/850 °C
Esmalte 575 3:00 55 890 1:00 – 3 min/850 °C

Queima Pré-aquecimento

°C
Tempo de 

secagem 

min

Taxa de 
aquecimento

°C/min

Temperatura 
final
°C

Tempo de 

espera min

Vácuo hPa Têmpera Refrigeração de 

longa duração

Queima de óxido Para obter mais detalhes, consulte as instruções de processamento para as respectivas ligas não preciosas.
Aglutinante 
(pó/pasta)

575 7:00 55 980 2:00 50 – –

Opaco em pasta 575 7:00 55 950 2:00 50 – –
Opaco em pó 575 5:00 55 950 2:00 50 – –
Margem 1+ 2 575 7:00 55 930 1:00 50 – –
Dentina 1 575 6:00 55 920 1:00 50 3 min/850 °C até 600 °C
Dentina 2 575 4:00 55 910 1:00 50 3 min/850 °C até 600 °C
Esmalte 575 3:00 55 890 1:00 – 3 min/850 °C até 600 °C
Correção 575 4:00 55 880 1:00 50 3 min/850 °C até 600 °C

(Final Kiss) 

Ombro Final

450 4:00 55 660 1:00 50 – –



PRODUTO DE USO ÚNICO. 
O descarte do produto deverá ser realizado de acordo com os regulamentos locais. 

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão destas instruções de uso com o produto adquirido 
indicado na embalagem. 

Para obter gratuitamente estas instruções de uso em formato impresso, solicite nosso 
atendimento pelo telefone 0800 771 2226 (somente Brasil) ou pelo e-mail 
atendimento@dentsplysirona.com 

Fabricante: DeguDent GmbH 
Rodenbacher Chaussee 4 - 63457 Hanau-Wolfgang – Alemanha 
Tel. +49/6181/5950 
dentsplysirona.com 

Importado por: Sirona Dental Comércio de Produtos e Sistemas Odontológicos Ltda 
R. Senador Carlos Gomes de Oliveira, nº 863, CD 02, Unidade 63 - Distrito Industrial – São José/SC
- CEP: 88.104-785
www.dentsplysirona.com.br SAC: 0800 771 2226 (somente no Brasil) / (11) 3046-2222
Responsável Técnico: João G. S Zanuzzo – CRF-SC: 8326
ANVISA n. 80745409012 (Duceram Kiss – Porcelana/Cerâmica Odontológica)

1100-ARTECCO0578 - Rev00


