Occlufast CAD
Familia de Silicones de Adi¢do Zhermack ZhermaCklI

Material de Moldagem Odontoldgico Denl’a/
INSTRUC6ES DE USO

COMPOSICAO

Polivinilsiloxano, Silica, Aluminio Inorganico, Metilhidrogensiloxano, Complexo Organoplatinico e
Pigmentos.

INDICACOES DE USO

Silicones de Adicao (Polivinilsiloxanos) Hidrocompativeis para Moldes de Elevada Precisdo.

Occlufast CAD: Registro de oclusdo dentaria dos pacientes em ambiente clinico, com todas as técnicas que
exijam uma leitura posterior com sistemas CAD CAM.

CONTRAINDICACOES

N&o use em individuos com hipersensibilidade conhecida a algum dos componentes.

ADVERTENCIAS

O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de latex. Evitar o con-
tato direto da luva de latex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das
maos para eliminar todos os vestigios poluentes, no caso do uso de luvas de latex.

Os polivinilsiloxanos sdo quimicamente resistentes; portanto evitar manchar jalecos e roupas.

Para reduzir o risco de contaminacdo cruzada, use sempre tampas/envoltdrios descartdveis sobre o
dispensador e cartuchos de (50ml); remova-os antes de cada uso.

PRECAUCOES

O endurecimento dos polivinilsiloxanos pode ser inibido pelo contato com luvas de latex. Evitar o con-
tato direto da luva de latex. Aconselha-se o uso de luvas de vinil ou nitrilo, ou uma boa lavagem das
maos para eliminar todos os vestigios poluentes, no caso do uso de luvas de latex.

Os polivinilsiloxanos sao quimicamente resistentes; portanto evitar manchar jalecos e roupas.

Para reduzir o risco de contaminacdo cruzada, use sempre tampas/envoltdrios descartdveis sobre o
dispensador e cartuchos de (50ml); remova-os antes de cada uso.

EFEITOS ADVERSOS

Polivinilsiloxanos podem provocar irritagdes ou outras reacdes alérgicas.

¢ Irritacao, vermelhiddo ou sinais de hipersensibilidade podem ocorrer em caso de alergia a qualquer um
dos componentes.

INSTRUGCAO PASSO A PASSO
PASSO-A-PASSO PARA O USO COM O DISPENSADOR

Montar e utilizar o dispositivo dispensador conforme instrucdes do fabricante.

Insira o cartucho certificando-se de que encaixa na direcdo certa. O cartucho tem de ser inserido com
0 “V” na base virado para baixo (fig.1).

L]

Com o cartucho em posicdo no dispensador, remova a tampa rodando-a 1/4 de volta. Remova a tampa
num movimento limpo e elimine-a (fig.2).

Antes da montagem da ponta misturadora, assegurar-se que os dois componentes (base e catalisador)
estejam saindo uniformemente exercendo uma ligeira pressdo no gatilho e fazendo sair uma pequena
guantidade da pasta. Limpar, eliminando o material (pasta) do orificio de saida (fig.3).
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e Introduzir com forca, a ponta misturadora, fazendo coincidir a marca em “V” no aro colorido, corre-
spondente a base do cartucho. Girar (1/4 de volta) fazendo somente pressdo no aro colorido e ndo na
ponta misturadora. Se necessario, inserir a ponta intra oral (fig.4A-4B).

¢ Aplicar Occuflast CAD diretamente e sem interrupcdes sobre superficie oclusal dos dentes. Antes do
endurecimento, o operador devera indicar ao paciente que morda com o maximo de intercuspidacao.
Aguardar o endurecimento completo e remover o registro obtido. A consisténcia especifica do Occlufast
CAD ¢é tixotropica, por isso evita que o material cole e entre em zonas de desmolde durante o registro.

Tempos de Utilizacdo Clinica

Tempo de pregaro | Remogdo davavidadeomal

- - -
130°
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Dados Técnicos

Relacao de mistura base catalisador 11
Tempo de trabalho* 30”
Tempo total (setting time)* 130”
Reproducdo dos detalhes 20 um
Variacdo dimensional linear apods 24h - 0,05%
Dureza 95 Shore A

*Os tempos mencionados sdo entendidos do inicio da mistura a 23° C.
Temperaturas mais elevadas reduzem os tempos, temperaturas mais baixas os aumentam

Caracterisitcas - Occlufast CAD

*+ Compativel com os sistemas de leitura CAD CAM.

e Tixotropico; ndo escoa.

* Rigido (95 Shore-A).

* Preciso.

e Consisténcia imperceptivel para o paciente que efetua a oclusdo de modo natural.
e Dimensionalmente estavel ao longo do tempo e durante a desinfeccao.

* Rapido, tempo de permanéncia na cavidade oral < 60 seg.

 Reposicionavel na boca e em modelos apds o endurecimento.

e De acabamento facil. Apds o endurecimento, pode ser moldado com brocas ou instrumentos de corte.

LIMPEZA, DESINFECGAO, ESTERILIZAGAO E DESCARTE

Lavagem e desinfeccédo registros: Depois de ter sido abundantemente lavado sob dgua corrente, o molde
pode ser imediatamente desinfetado. A desinfeccao usando um desinfetante especifico para silicones de
adicdo (polivinilsiloxanos), mergulhando a impressao na solucdo ou pulverizando-a diretamente se estiver
usando um desinfetante em spray. Siga as instrucdes do fabricante do desinfetante escolhido para o tempo
de contato. Desinfetantes a base de sal de amobnio quaternario ou misturas de alcool e redutores de tenséo
superficial foram testados.

Limpeza e desinfeccao do dispensador: Proceder conforme instru¢cdes do fabricante do dispositivo.

Limpeza e desinfeccdo das Pontas Misturadoras - Desinfete completamente a ponta sem remové-la do
cartucho. Antes do proximo uso do cartucho, remova a Ponta Misturadora antiga e encaixe uma nova.
Recomenda-se limpar e desinfetar a ponta usando uma solucdo aquosa a base de alcool etilico, alcool
isopropilico (ou uma mistura deles). Siga as instrucdes do fabricante desinfetante escolhido para o tempo
de contato.

Descarte: O produto (material, material polimerizado e os registros) e a embalagem devem ser descartados
em conformidade com as normas locais aplicaveis.
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CUIDADOS DE CONSERVACAO

Os materiais de moldagem sdao garantidos por um periodo de 36 meses a partir da data de fabricacdo, se
conservados corretamente entre 5° e 27°C. Transportar a temperatura de -15°C a +40°C e 75% UR por um
periodo maximo de 30 dias.

Nota: O registro pode ser enviado ao laboratdério como uma normal impressao, sem precaucdes especiais,
contanto que esteja protegido contra solicitacdes mecéanicas. Conservar a temperatura ambiente.

Lote: Vide Roétulo do Produto
Validade: 36 meses.

ATENCAO: Verifique a correlacdo da versdo dessas Instrucdes de uso com o produto adquirido indicado
na embalagem.

SOMENTE PARA USO ODONTOLOGICO

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

NAO UTILIZAR SE A EMBALAGEM ESTIVER DANIFICADA

NAO UTILIZE O PRODUTO APOS O PRAZO DE VALIDADE ESPECIFICADO NA EMBALAGEM.
PONTAS MISTURADORAS - USO UNICO

O produto ndo foi testado quanto a compatibilidade com acessdérios que ndo aqueles fornecidos. A
utilizacdo de acessorios ndo originais podera causar eventos que resultam numa reducdo na exatiddo do
registo de oclusdo. A utilizacdo de acessoérios ndo originais ndo é, por isso, recomendada.

Observa¢des importantes: Quaisquer informacdes fornecidas, mesmo durante demonstracdes, nao
invalidam as instrucées de utilizacdo. Os usudrios devem verificar se o produto é adequado para a
aplicacao prevista. O fabricante ndo sera responsavel por danos, incluindo em terceiros, resultantes do
descumprimento das instrucdes ou da inadequacdo na aplicacdo. A responsabilidade do fabricante esta
limitada ao valor dos produtos fornecidos.

Para obter, sem custos, essas Instrucdes de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do
0800 7712226 (Somente no Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com
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