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ProTaper Gold® @

EXCLUSIVAMENTE PARA USO DENTARIO
APENAS PARA USO PROFISSIONAL
ESTERIL — ESTERILIZADO POR RADIAGAO
RESPONSAVEL PELO REPROCESSAMENTO

INSTRUCOES DE USO
INSTRUMENTOS ENDODONTICOS ESTEREIS REUTILIZAVEIS

0) INDICAGOES DE USO
® Os produtos sao indicados para tratamento de doenga endodéntica.

e Finalidade pretendida: Instrumento a motor destinado a preparagao do canal radicular
(moldagem e desbridamento do canal radicular).

® Os instrumentos endoddnticos devem ser utilizados somente em um ambiente clinico ou
hospitalar, seguindo uma boa pratica dentaria, por profissionais dentarios qualificados, co-
mo clinicos gerais, bem como por especialistas de Endodontia (Endodontistas) e assisten-
tes dentarios.

® Os instrumentos devem ser utilizados em conjunto com um motor endodéntico (manual-
mente em curvaturas acentuadas).

1) CONTRAINDICAGOES

Nenhuma.

2) CONTEUDO, COMPOSIGAO E DISPOSITIVOS COMPATIVEIS

Os instrumentos ProTaper Gold® sao compostos por trés componentes principais: a pec¢a fun-
cional em liga de niquel-titdnio, um émbolo de silicone colorido e uma haste de latdo cromado
com um anel colorido (exceto para instrumento SX).

As limas sao fabricadas com um processo que resulta em uma lima com um aspeto colorido.

Devido a este processamento proprietario, as limas podem parecer ligeiramente curvas. Nao &
um defeito de fabricacdo. Embora as limas possam ser facilmente endireitadas apenas com os
dedos do usuario, ndo € necessario endireita-las antes de seu uso. Uma vez dentro do canal, a
lima seguira a anatomia do canal radicular.

A linha ProTaper Gold® inclui os seguintes instrumentos endodénticos:
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Cédigo ISO XXX YYYv
comprimento Tamanho XXX-ISO Comprimen-
XX Produto tos disponi- Embalagem e contetdo
. _ Tamanho YYY-cone | yeis
dimensoes da .
limay cone variavel v
SX: ISO 019 004v 19 mm
A 0410 2xx Limas de moldagem ; . . L.
GOy 03 ProTaper Gold® S1:1S0O 018 002v 21/25/31 mm Blister com 6 instrumentos (estéril)
S2:1SO 020 004v
F1:1S0O 020 007v
F2:1SO 025 008v
A 0411 2xx Limas de acabamento . . . L
GOy 03 ProTaper Gold® F3:1SO 030 009v 21/25/31 mm Blister com 6 instrumentos (estéril)
F4:1SO 040 006v
F5: 1SO 050 005v
SX
S1
Selecéo ProTaper
S2 19 mm
A 0409 2xx Gold® Blister com 6 instrumentos (esteéril)
G0103 F1 21/25/31 mm
F2
F3
SX
S1
A9 2XX | o ACOTE DEMOY Se- | S2 19 mm
GD103 x e Blister com 6 instrumentos (esteéril)
lecéo ProTaper Gold® | F1 21/25/31 mm
F2
F3

® Dispositivos de controle do torque asseguram um uso ideal.

e Utilizar com motores endodénticos em uma rotagao constante, a uma velocidade de 250 -

350 rpm.

® Definir torque para:

Dimensodes da lima

Torque [Ncm]

Velocidade [rpm]

ProTaper Gold® S1
ProTaper Gold® SX

ProTaper Gold® S2
ProTaper Gold® F1

ProTaper Gold® F2
ProTaper Gold® F3
ProTaper Gold® F4
ProTaper Gold® F5

300

® Deve-se utilizar lubrificantes como NaOCI, EDTA, ProLube, Glyde™.

® O uso de radiografias em combinagdo com um localizador apical e uma ferramenta para
ajustar o stop de silicone ao comprimento de trabalho correto € o método apropriado para a
determinacao do comprimento de trabalho.

3) ADVERTENCIAS

® Seguir rigorosamente estas Instrugdes de Uso e as Instrucdes Gerais de Processamento
para Produtos Endoddnticos (ver secgcéo 8) para minimizar os seguintes riscos para o dis-
positivo, o paciente e/ou o usuario:
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O Quebra do instrumento.

o0 Contaminagao cruzada.

O Geracao de calor devido a lubrificacao e irrigacao insuficientes.

O Degluticao da peca de trabalho do instrumento.

O Reacgobes toxicas ou alérgicas causadas por residuos de processamento.

® De modo similar a todos os instrumentos motorizados para o canal radicular, os instrumen-
tos ProTaper Gold® nao devem ser usados em um canal radicular com uma curvatura api-
cal abrupta devido ao aumento do risco de separacao. Neste caso, devem ser usadas li-
mas manuais pré-curvadas na regiao apical.

4) PRECAUGOES

® A seguranca e a eficacia do uso nao foram estabelecidas em mulheres gravidas, lactantes
ou em criangas.

® Usar um sistema de dique de borracha durante o procedimento endodéntico.

e Para sua propria segurancga, use equipamento de protecao individual (luvas, 6culos, mas-
cara).

® Inspecione a embalagem antes do uso e néo use os instrumentos se ela estiver danificada.
® Nao utilizar os instrumentos ap6s a data de validade.

e \erificar o instrumento antes de cada uso para detectar sinais de defeitos, como deforma-
¢cOes (dobrado, desenrolado), quebra, corrosao, arestas de corte danificadas, perda da cor
da codificagdo ou da marcacao. Com estas indicacbes, os dispositivos ndo conseguem
cumprir 0 uso previsto com o nivel de seguranca exigido. Os instrumentos devem ser des-
cartados.

® Antes de usar qualquer instrumento, certifique-se de que o mesmo esta bem ligado a cabe-
¢a contra-angulo.

® Durante a instrumentacéo, verificar os instrumentos e limpar frequentemente a peca de tra-
balho, procurando sinais de distor¢cao, alongamento ou desgaste, como estrias desiguais
ou manchas bagas. Com estas indicagcbes de que os dispositivos ndo conseguem cumprir
0 uso previsto com o nivel de seguranca exigido, os instrumentos devem ser descartados.

® Os instrumentos nao devem ser totalmente mergulhados em uma solucao de hipoclorito de
sodio (NaOCl). Apenas a pega de trabalho do instrumento NiTi que esta em contato com o
paciente deve ser imersa em uma solugao de NaOCI concentrada de NAO mais de 5%.

® Proceder com cuidado na zona apical e em canais que se dividam e/ou apresentem curva-
turas abruptas ou multiplas.

® |[rrigar abundante e frequentemente o canal durante todo o procedimento e ap6s o uso de
cada instrumento (de acordo com as boas praticas dentarias).

® Exerca uma presséao apical minima. Nunca force as limas no interior do canal.

® Quando o instrumento nao progredir facilmente, limpar e inspecionar as ranhuras de corte,
depois irrigar, repetir com uma lima manual e irrigar novamente.

e Para a instrumentacao de canais extremamente curvos, € mais seguro usar a lima apenas
para a instrumentacéo de um canal para reduzir o risco de fratura. Preste atencao as se-
guintes boas praticas:
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O Use uma lima nova e descarte-a apds o tratamento do canal (uso em canal Unico).
O Usar limas manuais ao invés de limas rotativas.
0 Use limas pequenas, flexiveis e/ou de NiTi (isso ajudara a evitar o transporte do canal).

O Inspecionar visualmente a peca de trabalho para detectar a presenca dos defeitos indica-
dos no paragrafo anterior durante o uso (ou seja, ap6s cada movimento).

o Evitar o movimento rotativo continuo de alargamento padrao e, em vez disso, executar
pequenos movimentos em angulo (movimento da lima, movimento oscilatério horario e
anti-horario) para limitar a fadiga de flexao rotativa dos instrumentos e aumentar a sua vi-
da util.

5) REAGOES ADVERSAS

Até o momento nao foi relatada qualquer reacao adversa.

6) CONDICOES DE ARMAZENAMENTO
Mantenha os produtos em um ambiente limpo, longe de fontes de umidade e luz solar direta.

7) INSTRUGOES PASSO A PASSO

1) Analise radiografias com diferentes angula¢ées horizontais, para determinar a largura, o
comprimento e a curvatura de qualquer canal radicular.

2) Crie um acesso em linha reta ao(s) orificio(s) do canal, com especial ateng¢édo ao alarga-
mento, nivelamento e acabamento das paredes internas axiais.

3) Irrigar abundantemente e com frequéncia ap6s cada instrumento usado (de acordo com
as boas praticas odontolégicas).

4) A sequéncia ProTaper Gold® é a mesma independentemente do comprimento, diametro
ou curvatura do canal.

5) Examinar passivamente os 2/3 coronais com limas manuais ISO 010 e ISO 015 na pre-
seng¢a de um quelante viscoso (como o condicionador do canal radicular Glyde File
Prep™).

6) Manuseie estes instrumentos suavemente até confirmar a existéncia de uma via de per-
meabilidade suave e reproduzivel. Em alternativa, pode usar limas glide path mecaniza-
das (como ProGlider® ou PathFile®) depois de uma lima manual ISO 010.

7) Na presenca de NaOClI, escovar e seguir ao longo do glide path com a Lima de Moldagem
S1. Antes de se deparar com uma leve resisténcia, escovar lateralmente e cortar a dentina
para melhorar o acesso em linha reta e a progresséao apical. Realize sempre a escovagem
para fora da bifurcagao.

8) Usar passivamente uma lima manual ISO 015 até encontrar resisténcia.

9) Usar uma Lima de Moldagem S1 com ag¢ao de escovagem até atingir a mesma profundi-
dade que a lima manual ISO 015.

10) Repetir esta sequéncia com uma Lima de Moldagem S2, exatamente como descrito para
a Lima de Moldagem S1, até atingir a profundidade da lima manual ISO 015.

11) Na presenca de um quelante viscoso ou NaOCI, examinar o 1/3 apical com limas manuais
ISO 010 e 015 e trabalhar suavemente até que estejam completamente soltas.

12) Estabeleca o comprimento de trabalho, confirme a paténcia e verifique a presenca de uma
via de permeabilidade suave e reproduzivel no 1/3 apical.
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13) Primeiro usar a Lima de Moldagem S1 e depois a Lima de Moldagem S2, com uma agao
de escovagem, até atingir o comprimento de trabalho.

14) Confirme novamente o comprimento de trabalho, irrigue, recapitule e irrigue novamente,
principalmente nos canais mais curvos.

15) Usar a Lima de Acabamento F1, em uma ac&o «sem escovar», com cada inser¢ao mais
profunda do que a anterior até atingir o comprimento de trabalho. Nao deixe a lima posici-
onada no comprimento de trabalho durante mais do que um segundo.

16) Medir o forame com uma lima manual ISO 020:

® Se o instrumento estiver bem ajustado, a preparacao esta concluida e o canal esta
pronto para ser obturado.

® Se o instrumento estiver solto, continuar com a Lima de Acabamento F2 e, quando ne-
cessario, prosseguir com as Limas de Acabamento F3, F4 e F5, com 0 mesmo movi-
mento sem escovar até ao comprimento de trabalho, medindo apés cada Lima de Aca-
bamento respectivamente com uma lima manual do mesmo tamanho (ISO 025, ISO
030, 1ISO 040 ou ISO 050).

17) Se necessario, usar a Lima de Moldagem SX com uma acao de escovagem para afastar o
aspecto coronal do canal da furca e/ou criar um formato mais coronal. A lima SX também
pode ser usada para otimizar a instrumentagcao dos canais com raizes mais curtas.

18) Usar as pontas de papel especificas para secar e as pontas de guta-percha especificas
para obturar os canais radiculares.

8) HIGIENE, DESINFEGAO, LIMPEZA E ESTERILIZAGAO

® Seguir as Instrugdes Gerais de Processamento de Produtos Endodénticos (https://
bulario.dentsplysirona.com.br) para os passos de desinfecao, limpeza e esterilizacao.

® Nao reutilizar os stops de silicone. Remover e descartar os stops de silicone apés cada
uso.

® Os produtos devem ser eliminados de acordo com os regulamentos locais para a elimina-
cao segura de dispositivos afiados e contaminados.

9) INFORMAGAO ADICIONAL

® Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e
a autoridade competente, de acordo com os regulamentos locais.

® A esterilidade ndo pode ser garantida caso a embalagem seja aberta, danificada ou molha-
da.

® Explicacao dos simbolos ndo harmonizados para as instrugdes de uso e etiquetas, ver sim-
bolos das Instrugdes de Uso (https://bulario.dentsplysirona.com.br).
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ATENCAO: Verifique a correlacdo da vers&o dessas Instrugdes de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.
Para obter, sem custos, essas Instrugcdes de uso no formato impresso, solicite ao nosso SAC através do 0800 771 2226 (Somente no
Brasil) ou pelo e-mail atendimento@dentsplysirona.com

Importado por Fabricante
DENTSPLY Industria e Comércio Ltda. Maillefer Instruments Holding Sarl
C € R. José Francisco de Souza, 1926 Chemin du Verger 3
CEP 13633-412 — Pirassununga/SP — Brasil CH-1338 Ballaigues
2797 CNPJ. 31.116.239/0001-55 — Industria Brasileira Suisse
SAC 0800-771-2226 / (11) 3046-2222 (Brasil)
Resp. Técnico: Luiz Carlos Crepaldi — CRQ/SP 04208396 °
ANVISA N° : 80196880454 1 https://bulario.dentsplysirona.com.br/

www.dentsplysirona.com.br
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