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Apresentação

11132540000 -  1 frasco de Silano Primer com 5ml e 1 frasco de Silano Ativador com 5ml   

Composição

Silano Primer –Álcool Etílico 95% e Silano A 174.
Silano Ativador –Álcool Etílico 95% e Ácido Acético Glacial.

Indicações de Uso

O Silano Agente de Ligação destina-se a formar uma camada quimicamente compatível entre porcelanas e 
cimentos resinosos ou agentes de união para resinas compostas.

Contraindicações

Não há contraindicações.

Advertências e Precauções

Contém etanol, que é inflamável. 
Somente para uso odontológico.

Efeitos Adversos

Não há efeitos adversos.

Instruções Passo a Passo

1.Dispense uma gota de Silano Primer e de Silano Ativador no interior de um pote dappen limpo. Quantidades 
adicionais de Primer e Ativador podem ser empregados, desde que mantida a proporção de 1:1.
2.Usando um pincel descartável, misture os componentes no interior do pote dappen, por 10-15 segundos.
3.Deixe a mistura Primer/Ativador descansar por 5 minutos, porém não mais que 10 minutos, antes de aplicar sobre 
a superfície da porcelana.
4.Havendo uma excessiva evaporação da mistura Primer/Ativador, misture nova quantidade como descrito anteriormente.
5.Aplique uma camada fina da mistura Silano Primer/Ativador sobre a superfície da porcelana preparada. Seque 
cuidadosamente com ar isento de umidade ou óleo. Aplique uma segunda camada de pequena espessura e seque com ar.
NOTA: Evite aplicar o Silano Agente de Ligação ativado sobre a face externa das facetas veneer de porcelana. O 
contato com a superfície externa causará adesão do cimento resinoso à face externa dificultando a limpeza ou 
permitindo a remoção de áreas glazeadas da restauração durante a eliminação dos excessos de cimento resinoso. 
O isolamento da face externa da veneer de porcelana com cera é um procedimento altamente recomendado antes 
da aplicação do Silano Agente de Ligação.
CUIDADO: INFLAMÁVEL: Contém etanol.

Cuidados de Conservação

Conservar a 24ºC ou abaixo.

Nº do Lote: Vide Rótulo.
Prazo de Validade: 18 meses.
Uso único. Proibido Reprocessar.
Uso profissional.

ATENÇÃO: Verifique a correlação da versão destas instruções de uso com o produto adquirido indicado na embalagem.
Para obter gratuitamente estas instruções de uso em formato impresso, solicite nosso atendimento pelo telefone 
0800 771 2226 (somente Brasil) ou pelo e-mail  atendimento@dentsplysirona.com.

Instruções de Uso
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Presentación

11132540000 - 1 botella de Silano Primer con 5ml y 1 botella de Silano Activator con 5ml

Composión

Silano Primer – Alcohol Etílico 95% y Silano A 174.
Silano Activador – Alcohol Etílico 95% y Ácido Acético Glacial.

Indicações de Uso

Silano Agente de unión se utiliza para formar una capa químicamente compatible entre las porcelanas y los 
cementos resinosos o agentes de unión para resinas compuestas.

Contraindicaciones

No hay contraindicaciones.

Precauciones y Advertencias

Contiene etanol, que es inflamable.
Sólo para uso odontológico.

Efectos Adversos

No hay efectos adversos.

Instrucciones de Uso

1. Colocar una gota de Silano Primer y de Silano Activador en el interior de un vaso dappen limpo. Se pueden 
utilizar cantidades adicionales de Primer y de Activador, mientras que sea mantenida la proporción de 1:1.
2. Utilizando un pincel descartable, mezclar los componentes en el interior del vaso dappen, durante 10-15 segundos.
3. Dejar descansar la mezcla Primer/Activador durante 5 minutos (no exceder los 10 minutos), antes de aplicar 
sobre la superfície de la porcelana.
4. Si se produjera una excesiva evaporación de la mezcla Primer/Activador, mezclar nuevamente cantidades se ha 
descrito anteriormente.
5. Aplicar una capa fina de la mezcla Silano Primer/Activador sobre la superfície de la porcelana preparada. Secar
cuidadosamente con aire exento de humedad o aceite. Aplicar una segunda capa de pequeño espesor y secar con aire.
NOTA: Evitar la aplicación de Silano Agente de Unión activado sobre la superfíce externa de las caras venner de 
porcelana. El contacto con la superficie externa causará adhesión del cemento resinoso a la cara externa 
dificultando la limpieza permitiendo la remoción de las áreas glaseadas de la restauración durante la eliminación de 
los excesos de cemento resinoso. El aislamiento de la cara externa del veneer de porcelana con cera es un 
procedimiento altamente recomendado antes de la aplicación de Silano Agente de Unión.
CUIDADO: INFLAMABLE: Contiene etanol.

Condiciones de Conservación

Conservar a temperaturas no mayores de 24°C.

Nº de lote: Véase la etiqueta.
Plazo de Validez: 18 meses.
De un solo uso. Prohibido reprocesar
Uso Profesional.

ATENCIÓN: Verifique la correlación de la versión de estas instrucciones de uso con el producto comprado indicado en el paquete.

Para obtener estas instrucciones de uso de forma gratuita en formato impreso, solicite nuestro servicio llamando al 
0800 771 2226 (solo en Brasil) o por correo electrónico al cliente atendimento@dentsplysirona.com.

Español
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